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(skluceno). prissnite dugme A i V.
4. Pritnite dugme OK.
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Aplikacija CONTOUR DIABETES za Va$ aparat
CONTOUR PLUS ELITE

e

je aplikacije CONTOUR DIABETES
o
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6. Prisnite dugme OK. ednostl

@ brocbroka, L.
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Kontrolni rastvor
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baterjama.
5. Prifisnie obe baterje u
niibovo fezite.

6. Guite poklopac baterje nazad na mesto.
7. Prazne batere odlozie u skiadu sa lokainim
ekologkim propisima.

/\ upozoReNsE
Baterije uvajte van domasaja dece. Mnog tipovi

2. Prienite | DRAITE dugme A oko
ndo dok simool luatooth ne
pocne da reper (ka0 10 f navedeno
uslodocem koraku). Plavo svet
roperi kada sto uroZimu upariarja.

se sinhronizuju.

Merenje kontrolnim rastvorom

proizvode kojma e istekao

prizvode jim o scteo
fok mozeta

ezt Saverno maverte
fokove trajanja na proizvodima.

‘CONTOUR PLUS (normalne, niske |
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- zamerei o goore
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Zamena baterija
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+ Kad prvi putkoristte aparat

obratite centru kontrolu trovanja.

Kontrolna lista Korisnickog servisa
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o [ e e e T e
rezultata kontrolnog merenja.

Tehnicki podaci: Taénost

Obratite se Korisnickom servisu da bists nabauil konrolni
rastvor. Pogledte Kontakine informacii.

Tabela 8t Rezukat taénost aparet 2 koncantachy
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Tabela 1: Rezulati ponovljivosti aparata za
‘CoNToUR PLUS ELITE | test trake CoNTOUR PLUS

Intorval

rakom. Ak dalio javi
obratie se Korsnickom servisu.

prlkom merenja

Radio-frekventna tehnologija: Bluetooth Low Energy
Radio-frekventni opseg: 2.4 GHz-2,483 GHz
Maksimalna snaga radio-predajnika: 1 mW.
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. penke, Testranasy | 690 0d 600 (100%) [ #imericka Koeficjent jesKaplana P e (pakovenie
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Informacije o delovima ‘ 10 procenat uzrakau ‘ Thea | 1 ‘ slukozo 2555 mmoll S0 rsaros.Doment sy e ezt oo peos e COMOR LS ELTE nemafe kot sar lkyine Datum odagaria kontoinog rstvora
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